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THE REICHERT SERIES 2000 
STUDENT MICROSCOPE 


2004 


à he low-priced Reichert 
ã Series 2000 Microscope 
offers a lot of microscope 
for fhe money and is the 
ideal choice for Junior 
and Senior High School 
level biological studies. 
This durable, full sized microscopeis builrto with- 
standyears oftough student handling. Thelocked 
in 10Xevepiece, student-proofed objectives, built- 
in iluminator and fully enclosed autofocus mech- 
anism help to minimize loss and damage. 
This contemporary styled instrument has a 360º 


icroscope for lhe money 


2001 


rotatable body and color 
coded objectives for easy 
use. Additionally, the coarse 
adjustment is protected at 
both ends with a slip clutch 
mechanism to prevent dis- 
engagement from the fo- 
cusing track. 

Every mechanical and optical detail of the 
Series 2000 is built to Reicher's exacting specífica- 
tions and is protected through the Reichert war- 
ranty and a nationwide network of qualified 
technical personnel should your microscope ever 
need service or repair. 


MODEL STAGE CONDENSER 
2001 PLAIN w/CLIPS 4X, 10X, 40X BUILT-IN .65 NA, 
“DISC. DIAPH. 
2002 PLAIN w/CLIPS 10X, 40X BUILT-IN 65 NA. 
DISC. DIAPH. 
2003 PLAIN w/CLIPS 10X, 40X, 100X ABBE 1.25 N.A. IN FOCUS 
MOUNT WITH IRIS DIAPH 
2004 PLAIN 4X, 10X, 40X, 100X ABBE 1.25 NAA. IN FOCUS 


w/MECHANICAL 


€ Chan bee 
ed o a 
A to B k Ur ne) 


MOUNT WITH IRIS DIAPH. 


Reichert Scientific Instruments 
Division of Warner-Lambert Technologies, Inc. 
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